_Elektriéne osobine

IspravljaC daje konstantan napon, kojega mozemo kontinu-
irano menjati pomocu spiralnog potenciometra u granicama
0-—30 V. Strujno ogranitenje moZemo postavljati u granica-
ma 0—10 A. Vrednosti napona i struje odcntavamo na instru-
mentima na Celnoj ploci.

Kod promene radnih uslova ima vrlo kratko vreme regula-
cije. Zasticen je protiv kratkog spoja. U regulacionom delu
ima ugradene kvalitetne silicijumske elemente, koji mu osi-
guravaju veliku stabilnost i dug vek trajanja.

Nagin prikijuc":ka s

Ispravijaé pr1kljucu1emo na mrezni napon 220V, 50 Hz po-

i prekidaca (8). Pre nego $to ga ukljuélmo moraju oba po-
tenciometra za -izbor napona (3) i struje (4), biti zasukana
u krajnji levi polazaj. Kada je ispravijaé ukljuéen svetli sig-
nalna sijalica (7). '

1

Izbor izlaznog napona

: stru;e sveth suahca »REGULACIJA STRUJE« .S
mocéu utikaca (11), koji ima filter za- zadrzavanje smetn]i'-‘ .

UPUTSVO ZA RAD

RLU 01-30/10 -

REGULISANI LABORATORIJSKI ISPRAVLJACG
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IspravljaC je na primarnoj strani zaSticéen pomocéu zadrzanog

" osigurada 2 A, koji je montiran na prednjoj strani. Prilikom

zamene osigurata moramo upotrebiti samo osiguraé iste

~~ vrednosti.

Izbor Zeljene vrednosti napona‘ispravijata vr§imo bez opte-
recenja tako, da najpre poténciometar za izbor struje (4)
postavimo u kranji desni polozaj, sa potencmmetrom [3] iz-
vr§imo izbor napona. .
Kada ispravljaé radi u reiimu regulacije -napona svetli sija-
lica »REGULAGIJA NAPONA«.
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Strujno ogramcenje f,f s
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Prilikom upotrebe ispravijata za napajanje elektricnih kola,
koja ne smemo opteretiti vise od odredene vrednoéti struje
postupamo na sledeci nacin:

Potenciometar za regtlaciju struje zavrtimo u krajnji levi
polozaj, izlazne sponke kratko spojimo, a potom pomodu
potenciometra za regulaciju struje postavimo maksimalnu
dopustenu. vrednost. Potenciometar (4) ostavimo u tom po-
lozaju ili ga fiksiramo i na taj nadin imamo zagarantovano
da struja neée prekoraciti postavljenu vrednost. Sponke (6)
oslobodimo i priklju¢imo opterecenje. U rezimu regulacue

.

Ispravija¢ mozemo opteretiti bilo éo;om strUme od 0—40 A
pri bilo kojem naponu 0—33 V. Isto tako ga mezemo staviti..
u kratak spoj, jer ima ugradenu tiristorsku predregulacuu '
ko;a ne dozvoljava, da se pregreju izlazni tranzistori.



* 9

1 — Voltmetar nie

2 — Ampermetar g, ey

3 — Regulacija napona o\z= V &—\ .

4 — Regulacija struje ° ° -
5 — Osigurat — 2 A = _
6 — Prikljuéne stezaljke 0 97

7 — Signalizacija uklopa o UNIS-TOS| _ _ _ _ _

8 — Prekida¢

9 — Signalizacija reg. napona

10 — Signalizacija reg. struje

11 — Prikljuéak za mrezni napon 220V, 50 Hz

Dimenzije: UNO 1B2 440 x 275 x 132 mm

Tehni€¢ki podaci

Naponsko podrucje 0—30 V jednosmerno a
Strujno podrucje 0—10 A jednosmerno

Postavljanje napona i struje kontingirano pomocu spiralnog potenciometra

Kratkospojna zastita strujno ogranicenje

Temperaturno podrucje —20 do + 60°C ’
Stabilnost izlaznog napona kod konstantnog

opeterecenja i promena napona mreze 220V, &= 15 % bolja od 0,01 %

Stabilnost izlaznog napona kod konstantnog mreznog napona

i promene optereéenja 0—100 % bolja od 0,1 %

Faktor stabilnosti struje kod promene mreznog napona

220 V, + 15 % i konstantnog opterecenja bolja od 0,01 %

Valovitost izlaznog napona 10 mVpp

Valovitost izlaznog napona, efektivna vrednost 2 mVpp

Mrezni napon 220V, 50 Hz

Dozvoljeno odstupanje — 15 % do + 10 %

Osigura¢ 2 A, zadrzan

Pravo promena zadrzano!

Ule TUS tozd elektro in kovinska oprema o. sub. o.
TOVARNA OPREME SAVLJE n.sol.o. telefon 061/343 261, telex 31500 yu toslju

predst. Beograd: Terazije 43

61000 LJUBLJANA SAVLJE 89 JUGOSLAVIJA telefon 011/334 098, 011/334 718
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